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GARA n. 21P102 - Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature e materiale 

consumabile per procedure di aferesi lipoproteica ( LDL-aferesi) per l’UOC 

Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedale-Universit à Padova. 

 

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA 

 
L’anno 2023 il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 09.30, presso la sede della U.O.C. 

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - 

Padova, il iseggio di gara incaricato nominato con nota prot. n. 26440/2023 (costituito dal Dott.ssa 

Antonella Dai Prà - in qualità di Autorità di gara, dalla Dott.ssa Angela Scaggiante in qualità di 

teste e verbalizzante), all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica della 

procedura ID 21P102 - Fornitura di Apparecchiature e materiale consumabile per procedure di 

aferesi lipoproteica (LDL-aferesi) per l’UOC Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedale-Università 

Padova. 

 
Si precisa che: 

- in data 13/12/2022, presso la sede riportata in premessa, si è svolta la seduta riservata di 

apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa. La ditta 

Fresenius Medical care Italia Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa e 

viene pertanto ammessa al prosieguo della gara; 

- l’aggiudicazione avverrà sulla base di quanto stabilito dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), 

Prezzo punteggio massimo 30 punti; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 07/02/2023, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle 

ditte concorrenti; 

- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto 
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apposito verbale del 23/02/2023, custodito presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e 

Gestione della Logistica; 

- dal Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:  

✔ il lotto risulta aggiudicabile; 

✔ la ditta Fresenius Medical care Italia Spa viene ammesse alla fase successiva di gara; 

- pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l’apertura della busta 

telematica contenente l’offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come 

stabilito nel Disciplinare di gara, in data 14/04/2023. 

Alle ore 09,30 l’Autorità di gara procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

delle ditte  ammesse con i seguenti esiti: 

 

Pos.ne  Ditta  Offerta  P. Qualità  P. Prezzo TOTALE 

1^ Fresenius Medical care 
Italia Spa 

€ 281.148,48 67,70 30,00 97,70 

 

Si precisa che tutte le offerte risultano inferiori all’importo a base d’asta (€ 281.160,00 I.V.A. 

esclusa). 

 
Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l’offerente rimane giuridicamente 

vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la stessa non vincolerà la 

stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee 

verifiche della completezza dell’offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dall’art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016 

 

La seduta di gara si è conclusa alle ore 10.15. 

 
Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 2 (due) facciate e n. 2 Allegati rappresentati da: 

Verbale n. 1 del 23/02/2023 della Commissione Giudicatrice e offerta, sottoscritto come segue, 

previa lettura e conferma. 

 
 
IL SEGGIO DI GARA 
 
Autorità di gara: Dott.ssa Antonella Dai Prà  

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

Teste e verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 



1 

Regione del Veneto 
 

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA 
 

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111 
 

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

VERBALE NR 1  
 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITUR A DI 
APPARECCHIATURE E MATERIALE CONSUMABILE PER PROCEDU RE DI AFERESI 
LIPOPROTEICA (LDL-AFERESI) PER L’UOC IMMUNOTRASFUSI ONALE 
DELL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA  
 
 

ID GARA N. – 21P102  
 
 

Il giorno 23/02/2023 alle ore 13:55 tramite collegamento google meet, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione 
tecnica relativa alla procedura per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale 
consumabile per procedure di aferesi lipoproteica (ldl-aferesi) per l’uoc immunotrasfusionale 
dell’azienda ospedale-università padova, espletata ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, 
indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2050 del 07/10/2022. 
La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 
09/06/2021, è così composta: 

 
 
Presidente: Dott.ssa Samantha Andreis UOC Immunotrasfusionale 
Componenti: Dott. Ivano Bettella UOC Immunotrasfusionale 
 P.T. Roberto Bacchin UOS Ingegneria Clinica 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• La procedura è composta da due lotti; 
• La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:   

 
- qualità   punteggio massimo punti 70  
- prezzo   punteggio massimo punti 30  

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
• constata la presenza di tutti i componenti; 
• rileva che: 

− per il lotto 1 ha presentato offerta la ditta - Fresenius Medical care Italia Spa. 



2 

−  non sono state presentate offerte per il lotto 2 - Apparecchiatura per pazienti pediatrici e 
relativo materiale di consumo; 

− i lavori della seduta odierna riguardano l’attribuzione dei punteggi previsti per la qualità 
in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale;  

 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

• procede, sulla base della documentazione tecnica pervenuta, all’attribuzione dei punteggi 
previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel capitolato Speciale come 
da prospetto allegato. 

 
Si allega al presente Verbale il prospetto relativo ai punteggi  (Allegato 1) elaborato dalla 
Commissione. 

 
 

La Commissione termina i lavori alle 14:30 
 

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della 
Commissione: 

 
Dott.ssa Samantha Andreis ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
  
Dott. Ivano Bettella ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
  
P.T. Roberto Bacchin ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
 

 
Segretario verbalizzante dott.ssa Angela Scaggiante 
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  criteri di valutazione 
Tipologia 
criterio punti max       

LOTTO 1 FRESENIUS MEDICAL CARE 
ITALIA SPA 

  A1) Progetto:       coeff. motivazione 

1 

A1.1) caratteristiche 
tecnico-funzionali del 
sistema proposto, grado 
di automazione, 
semplicità d’uso della 
strumentazione e nel 
montaggio/utilizzo/smont
aggio dei circuiti 
impiegati, potenzialità 
dell’apparecchiatura per 
procedure aferetiche 
diverse dalla aferesi 
lipoproteica (LDL-
aferesi)/indicazioni 
diverse rispetto alle 
iperlipoproteinemie D 

A1.1) max 14 
punti 14 1 

L’apparecchiatura 
rispetta le 

caratteristiche 
richieste. 

2 

A1.2) impatto 
nell’organizzazione di 
lavoro in ragione delle 
caratteristiche specifiche 
del sistema proposto, 
anche in termini di fattori 
quali durata complessiva 
del trattamento ed 
ingombro della 
strumentazione e 
materiali di consumo D 

A1.2) max 18 
punti 18 1 

Rispetta le 
caratteristiche 

richieste. 

3 

A1.3) fattibilità/sicurezza 
delle procedure per i 
pazienti e per gli 
operatori, in ragione dei 
dispositivi di sicurezza, 
sensori, allarmi 
disponibili sulle 
apparecchiature. In 
questo paragrafo, 
riguardante la sicurezza, 
sarà privilegiata 
l’assenza di ftalati nei 
circuiti/materiali di 
consumo D 

A1.3) max 8 
punti 6,4 0,8 

Molto buona 
fattibilità/sicurezza. 

Si precisa che 
alclcuni componenti 
del kit contengono 

ftalati 
              

  
A2) Software di 
gestione:           
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4 

A2.1) potenzialità, 
caratteristiche, 
funzionalità, razionalità 
del software 
dell’apparecchio per la 
gestione delle 
procedure, anche in 
funzione della 
tracciabilità delle stesse 
e della possibilità 
d’interfacciamento con il 
sistema gestionale 
dell’U.O. D 

A2.1) max 3,5 
punti 2,8 0,8 

Non è prevista la 
funzione di 

interfacciamento 
con il sistema 
gestionale UO 

5 
A2.2) immediatezza e 
semplicità d’uso D 

A2.2) max 3,5 
punti 3,5 1 

Ottima 
immediatezza e 
semplicità d’uso 

              

  
A3) Qualità delle 
procedure:           

6 

A3.1) caratteristiche 
qualitative delle 
procedure in ragione 
dell’efficienza di 
rimozione delle 
lipoproteine aterogene e 
del conseguente 
risultato terapeutico D 

A3.1) max 15 
punti 15 1 

Ottima qualità delle 
procedure 

              
              

  

A4) Manutenzione a 
cura degli utilizzatori, 
assistenza tecnica e 
supporto post vendita           

7 

A4.1) organizzazione e 
modalità d’espletamento 
del servizio d’assistenza 
tecnica: 

D 
A4. 1) max 6 

punti 6 1 

Ottima 
organizzazione 

della manutenzione 

● fasce orarie giornaliere 
e giorni settimanali 
d’accesso, modalità 
d’accesso, tempi 
● d’intervento dalla 
chiamata, condizioni e 
modalità d’esecuzione 
degli interventi 
● programmati, soluzioni 
previste in condizioni di 
fermo macchina non 
risolto attraverso 
l’assistenza 
ordinaria/straordinaria in 
sede, 
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2) modalità d’istruzione 
del personale e supporto 
previsto durante l’utilizzo 
del sistema, 

3) operazioni di 
manutenzione a cura 
dell’utilizzatore e relativi 
tempi previsti da parte 
del personale 
utilizzatore del sistema 
A5) Referenze 
bibliografiche 

8 

A5.1) valutazione della 
letteratura scientifica 
relativa alla 
strumentazione: 
numerosità e qualità 
delle pubblicazioni, 
anche in rapporto a 
indicazioni diverse 
rispetto all’aferesi 
lipoproteica per 
rimozione di LDL e Lp(a) D 

A5.1) max 2 
punti 2 1 

Ottima letteratura 
scientifica 

            

  TOTALE   70 67,7     
 




